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РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОСНАЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЕМ И 

ПРИБОРАМИ ЛАБОРАТОРИЙ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

ПИТЬЕВОЙ И СТОЧНЫХ ВОД 

 

 

Дата введения – ХХХХ ХХ ХХ  

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящие Рекомендации по оснащению оборудованием и прибора-

ми лабораторий по контролю качества питьевой и сточных вод (далее – Ре-

комендации) рекомендуются для применения предприятиями независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности, деятельность кото-

рых связана с водоподготовкой и водоочисткой, научно-исследовательскими 

организациями, образовательными учреждениями, а также организациями, 

занимающихся контролем качества воды.  

1.2 Рекомендации разработаны в целях оснащения лабораторий совре-

менными приборами и оборудованием, которые позволят повысить инфор-

мативность получаемых данных, расширить их перечень, приблизить к тре-

бованиям международных стандартов, будет способствовать к созданию ме-

тодической основы при комплексном подходе по оценке и контролю каче-

ства питьевых и сточных вод с учетом гидрологических и гидрогеологиче-

ских условий, общей методики по проведению мониторинга и анализа при 

изучении экологического состояния и управления водными ресурсами, со-

вершенствованию мероприятий направленных на улучшение качества по-

требляемой питьевой воды, социальных условий. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Для применения настоящих  рекомендаций необходимы следующие 

ссылочные нормативные документы: 

ГОСТ 3351-74. Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цвет-

ности и мутности . 

ГОСТ 18164-72. Метод определения содержания сухого остатка; 

ГОСТ 4245-72. Вода питьевая. Методы определения содержания хлори-

дов. 

ГОСТ 4151-72. Вода питьевая. Метод определения общей жесткости. 

СТ РК 1514-2006. Вода питьевая. Методы определения общей жестко-

сти. 

ГОСТ 26449.1-85. Установки дистилляционные опреснительные стацио-

нарные. Методы химического анализа соленых вод. 



 

2 

ГОСТ 26449.3-85. Установки дистилляционные опреснительные стацио-

нарные. Методы химического анализа соленых вод и дистиллята на содержа-

ние газов. 

ГОСТ 27384-2002. Нормы погрешности измерений показателей состава 

и свойств. 

ГОСТ 18190-72. Вода питьевая. Методы определения содержания оста-

точного активного хлора. 

СТ РК ГОСТ Р 51592-2003. Вода. Общие требования к отбору проб; 

СТ РК ГОСТ Р 51232-2003. Вода. Общие требования к организации и 

методам контроля качества. 

СТ РК ГОСТ Р 51797-2005. Вода питьевая. Метод определения содержа-

ния нефтепродуктов. 

СТ РК ГОСТ Р 51210-2003. Вода питьевая. Метод определения содержа-

ния бора. 

ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой концентра-

ции общего железа. 

ГОСТ 4192-82. Вода питьевая. Методы определения минеральных азот-

содержащих веществ. 

СТ РК ГОСТР 51392-2003. Определение содержания летучих галогенор-

ганических соединений газожидкостной хроматографией. 

СТ РК ГОСТ Р 51309-2003. Вода питьевая. Определения содержания 

элементов методами атомной спектрометрии. 

СТ РК ГОСТ Р 51212-2003. Вода питьевая. Методы определения содер-

жания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией. 

СТ РК ГОСТ Р 51209-2003 «Вода питьевая. Метод определения содер-

жания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией». 

СТ РК 1496-2006 «Вода сточная. Аргентометрическое определение хло-

ридов». 

МУ «Методы микробиологического контроля питьевой воды» № 

10.05.045-03. 

СТ РК 7890-3-2006 «Качество воды. Часть 3. Спектрометрический метод 

с использованием сульфосалициловой кислоты определения нитратов». 

СТ РК 1015-2000 «Вода. Гравиметрический метод определения содер-

жания сульфатов в природных, сточных водах». 

СТ РК 1545-2006 . Радиационный контроль. Отбор проб поверхностных 

и сточных вод.  

ГОСТ 4386-89. Вода питьевая. Методы определения массовой концен-

трации фторидов. 

ГОСТ 4388-72. Вода питьевая. Методы определения массовой концен-

трации меди. 

ГОСТ 4389-72. Вода питьевая. Методы определения содержания суль-

фатов. 
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ГОСТ 4974-72. Вода питьевая. Методы определения содержания мар-

ганца. 

ГОСТ 18165-89. Вода питьевая. Метод определения массовой концен-

трации алюминия. 

ГОСТ 18294-2004. Вода питьевая. Метод определения массовой концен-

трации бериллия. 

ГОСТ 18308-72. Вода питьевая. Метод определения содержания молиб-

дена. 

ГОСТ 18309-72. Вода питьевая. Метод определения содержания поли-

фосфатов. 

ГОСТ 18826-73. Вода питьевая. Методы определения содержания нитра-

тов. 

ГОСТ 19413-89. Вода питьевая. Метод определения массовой концен-

трации селена. 

ГОСТ 23950-88. Вода питьевая. Метод определения массовой концен-

трации стронция. 

СТ РК ГОСТ Р 51211-2003. Вода питьевая. Методы определения содер-

жания поверхностно-активных веществ. 

СТ РК 1322 -2005. Качество воды. Определение химического потребле-

ния кислорода (ХПК). 

СТ РК ИСО 8288-2005. Качество воды. Определение кобальта, никеля, 

меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектро-

метрические методы. 

СТ РК ИСО 5664-2006.Качество воды. Определение содержания аммо-

ния. Метод дистилляции и титрования. 

ГОСТ 19355-85. Вода питьевая. Методы определения полиакриламида. 

ГОСТ 24849-81. Вода питьевая. Полевые методы санитарно-

микробиологического анализа. 

ГОСТ Р 52180-2003. Определение содержания элементов методом ин-

версионной вольтамперометрии. 

Перечень объектов и продукции, подлежащих государственному сани-

тарно-эпидемиологическому надзору и перечня эпидемически значимых объ-

ектов, утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 26.10.2010 г. № 838. 
Правила приема сточных вод в систему водоотведения населенных 

пунктов, утвержденные постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 28.05.2009г. № 788. 

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к ла-

бораториям», утвержденные постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 10 января 2012г. №13. 

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к во-

доисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяй-

ственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водополь-
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зования и безопасности водных объектов», утвержденные постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 18.01.2012г. № 104. 

Требования к безопасности питьевой воды для населения, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 13.05.2008г. № 456. 
МВИ № ОАО-01-2003. «Массовая доля цинка в городских и сточных во-

дах и водах водоёмов выше и ниже выпуска очищенных и сточных вод». 

М ПНД Ф 14.1:2:4.181 -02. Определение алюминия в воде. 

МУ  ПНД Ф 14.1:2:4.158- 2000. Определение анионных поверхностно-

активных веществ (АПАВ) в воде. 

МУ ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02. Определение фенолов в воде. 

МУ ПНД Ф 14.1:2:4. 128-98. Определение содержания нефтепродуктов в 

воде. 

МУ ПНД Ф 14.1:2:4. 36 -95. Определение бора в воде. 
ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящих рекомендаций целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому ин-

формационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию 

на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указате-

лям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то 

при пользовании настоящей Типовой инструкцией следует руководствоваться заменен-

ным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то поло-

жение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Основные термины и определения 

 

В настоящих Рекомендациях применяются следующие термины, с соот-

ветствующими определениями: 

3.1 Автоматический отбор проб воды: отбор проб воды без участия 

человека по разработанной программе [7]. 

3.2 Атомно-абсорбционный спектрометр: прибор, предназначенный   

для проведения количественного элементного анализа по атомным спектрам 

поглощения, в первую очередь для определения содержания металлов в рас-

творах их солей: в природных и сточных водах, в растворах-минерализатах 

консистентных продуктов, технологических и прочих растворах [2].  

3.3 Биохимическое потребление кислорода БПК: количество раство-

ренного кислорода, потребляемого за установленное время и в определенных 

условиях при биохимическом окислении содержащихся в воде органических 

веществ [8]. 

3.4 Бихроматная окисляемость: химическое потребление кислорода 

при обработке пробы воды бихроматнымионом при определенных услови-

ях[8]. 

3.5 Бокс (боксированное помещение) - изолированное помещение с 

тамбуром (предбоксником) [8]. 

3.6 Взвешенные вещества в воде: вещества, выделенные из воды путем 

фильтрования и (или) центрифугирования [8]. 



5 

3.7 �<�h�a�[�m�^�b�l�_�e�b���w�g�l�_�j�h�\�b�j�m�k�g�h�c���]�j�m�i�i�u���b�g�n�_�d�p�b�c - кишечные виру-

сы (энтеровирусами), характеризующиеся лихорадкой и полиморфизмом 

клинических симптомов, обусловленных поражением ЦНС, сердечно-

сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы, легких, печени, почек и др. 

органов [8]. 

3.8 �>�_�b�h�g�b�a�Z�p�b�y���\�h�^�u����уменьшение содержания ионов в воде [7]. 

3.9 �>�b�k�l�b�e�e�y�p�b�y�� �\�h�^�u����процесс выпаривания и конденсации, исполь-

зуемый для получения воды высокой степени чистоты [7]. 

3.10 �@�_�k�l�d�h�k�l�v�� �\�h�^�u�� свойство воды, обусловленное присутствием в 

ней ионов кальция и магния [8]. 

3.11 �A�Z�]�j�y�a�g�_�g�b�_�� �\�h�^�� поступление в водный объект загрязняющих ве-

ществ, микроорганизмов или тепла [8]. 

3.12 �B�g�^�b�d�Z�l�h�j�g�u�_�� �f�b�d�j�h�h�j�]�Z�g�b�a�f�u����условные группымикроорга-

низмов, присутствие которых свидетельствует о наличии антропогенного за-

грязнения и (или) недостаточной очистке воды [8]. 

3.13 �B�h�g�g�u�c�� �o�j�h�f�Z�l�h�]�j�Z�n����система, предназначенная для анализа не-

органических анионов в водах различного происхождения и водных раство-

рах [2]. 

3.14 �D�h�e�b�n�Z�]�b����бактериальные вирусы, способные лизировать Е. coli и 

формировать при температуре 37 °С через 18-24 ч зоны лизиса на питатель-

ном агаре [8]. 

3.15 �D�h�g�k�_�j�\�Z�p�b�y�� �i�j�h�[�u�� �\�h�^�u����добавление химического вещества и 

(или) изменение физических условий для уменьшения возможных искажений 

определяемых показателей в период между моментом отбора пробы воды и 

ее исследованием [7]. 

3.16 �D�h�g�l�j�h�e�v�� �d�Z�q�_�k�l�\�Z�� �\�h�^�u����проверка соответствия показателей ка-

чества воды установленнымнормам и требованиям [7]. 

3.17 �D�m�e�v�l�m�j�Z�� �^�e�y�� �p�_�e�_�\�h�]�h�� �b�k�i�h�e�v�a�h�\�Z�g�b�y - культура эталонного 

штампа [7]. 

3.18 �F�b�g�_�j�Z�e�b�a�Z�p�b�y�� �\�h�^�u����суммарная концентрация анионов, катио-

нов и недиссоциированных растворенных в воде неорганических веществ, 

выражающаяся в г/дм
3 
[8]. 

3.19 �F�m�l�g�h�k�l�v�� �\�h�^�u�� показатель, характеризующий уменьшение про-

зрачности воды в связи с наличием тонкодисперсных взвешенных частиц [8]. 

3.20 �G�Z�b�[�h�e�_�_�� �\�_�j�h�y�l�g�h�_�� �q�b�k�e�h����НВЧ: вероятностная оценка числа 

микроорганизмов в определенном объеме воды, полученная из сочетания по-

ложительных и отрицательных результатов в серии объемов пробы, исследо-

ванных стандартными методами с использованием жидких питательных сред 

[7]. 

3.21 �G�Z�k�u�s�_�g�g�h�k�l�v�� �\�h�^�u�� �d�b�k�e�h�j�h�^�h�f�� отношение фактически уста-

новленной концентрации кислорода в воде к его равновесной концентрации в 

данных условиях [8]. 
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